Study on the deviation of blood glucose between self　monitoring of blood glucose and the laboratory measurement by Ito, Mai et al.
米子医誌JYonago Med Ass 63， 127-131， 2012 127 
同一採血部位の血糖値が5MBG機器と検査室で希離した原因の検討
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ABSTRACT 
In the diabetes treatment， itis very important to confirm diurnal changes in the blood glucos巴
level. When confirming these changes on the ward， this level in residual blood obtained on 
blood collection with a syringe is measur巴dusing a self monitoring of blood glucose (SMBG) 
device. We encountered errors exce巴dinga routinely estimated permissible range between the 
laboratory data and 5MBG values， and reproduced the cause of dissociation with r巴spectto 
the type of collection tube and sample treatment. We found that errors exceeding th巴 clinical
permissible range might occur when measuring residual syringe blood using an 5MBG device， 
which is influenced by the haematocrit， and selecting a plain blood collection tube. When it 
is clinically difficult to interpret 5MBG valu巴sin patients， multiple factors may be compl巴xly
involved in errors such as blood collection tubes and th巴irtreatment. 
In conclusion， to avoid those influences， blood collection tubes containing a glycolysis-inhibiting 
agent should always be used on blood glucose tests. (Accepted on May 1， 2012) 
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はじめに
糖尿病診療において血糖日内変動の確認は重要
であり，自己血糖測定機器 (SelfMonitoring of 
Blood Glucose :以下5MBG)の進歩は，医療従
事者が病棟において手軽に血糖測定することを可
能にした本来，血糖の検査は精度管理された検
査室やpointof care testing (POCT)対応機器L
での測定が望ましい しかし， 5MBG機器が普及
した現在では患者負担軽減や業務効率化などの理
由で5MBG機器を用いた血糖検査が多用されてい
る.特に，入院患者において早朝空腹時の検査採
血がオーダーされている場合には，採血時のシリ
ンジ残血を用いた5MBGの実施が見受けられる.
今回，数日おきに測定された血糖日内変動にお
いて，すべての日で検査室の値が5MBG値より低
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表1.(症例)64歳男性 主訴:周術期血糖コントロール
5MBG 検査室静脈血糖値 差 減少率
(mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (% ) 
2011.02.17 105 74 31 30 
2011.02.22 160 134 26 16 
2011.02.28 168 122 46 27 
2011.03.03 120 97 23 19 
2011.03.07 91 68 23 25 
5MBGを基準とし，検査室の測定値との差と減少率を示した
イ直で，最大で30%も減少するような事例を経験し
た(表1).この様な議離が採血から検査結果が出
るまでのどの段階で起こるのか検証する事はきわ
めて重要で、ある.
そこで，同一部位で採血された血液における
5MBG1i直と検査室で測定された血糖値の希離を明
らかにする目的で，採血管の種類や検体処理方法
の相異を含めて検証したので報告する.
対象
糖代謝異常，貧血を認めない健常成人ボラン
テイア6名(男l名，女5名，平均年齢24.2:t 6.8 
歳，空腹時血糖 96.3:t 6.0 mg/dl， HbA1c 5.1 :t 
0.1 %)を対象とした.検体採取は書面にて同意
を得たのちに行った.本研究は鳥取大学医学部倫
理審査委員会で承認を得ている
方法
1採血
採血は上腕静脈より行った 採血管は抗凝固
剤としてフッイじナトリウム(ベノジェクト③I，
TERUMO: NaF， EDTA-2Na)，ヘパリンナト
リウム(ベノジェクト⑤I，TERUMO)が添加
済みと，抗凝固剤が添加されていないプレーン
採血管(ベノジェクト@I，TERUMO)を用い，
各採血管に2.0ml5J注した
2.保存条件
プレーン採血管とへパリン採血管は室温放置
し， NaF採血管は室温と氷冷 (4OC)で放置し
た.各採血管はO分， 30分， 60分， 90分， 120分，
180分の室温または氷冷に放置した後に遠心分離
(3，000 rpm， 10分)し，血清または血紫をマイク
ロチューブに移し， -40'Cで凍結保存した
3.測定
採血直後のシリンジ残血を用いた5MBG測定に
は，グルコース酸化酵素 (GOD)電極j去を原理
とするワンタッチウルトラピュー(J&J.東京)
を使用し， 2重測定を実施した.各採血管の血清
または血紫は，ヘキソキナーゼ、UV法を原理とす
る(シノテスト，東京)で測定した.
4.統計処理
成績は平均::tSDおよび比率で表し，統計学的
解析ソフトはPASW Statistics 18 (IBM，東京)
を用いた.時間経過における変化率の差を一元分
散分析にて解析し， p < 0.05を有意とした
結果
1.採血管別の放置時間の影響
採血管別に放置時間における血糖値の変化率
(%)を図1に示した.40Cに放置したNaF入りの
採血管では，経時的変化は認められなかった.
室温放置では30分で-0.3 :t 1.7%， 60分で-1.0
:t 2.1%， 90分で 2目8:t 3.8%， 120分で←3.5:t 
4.8%， 180分では-4.0 :t 4.3%と変化率は大きく
なかったが，時間経過に従って血糖値は有意に減
少した (pく0.05). 
プレーン採血管では， 30分で-5.4 :t 2.4%， 60 
分で 7.1 :t 3.0%， 90分で 9.4士 2.7%，120分
で-11.9:t 4.0%， 18C分では-14.5 :t 3.7%の滅
少を認めたへパリン採血管では， 30分で 2.6
:t 1.30/0， 60分で-5.4 :t 2.2%， 90分で一7.5:t 
3.5%， 120分で-10.0:t 4.4%， 180分では-13.3土
5.3%の減少率であった.両者とも減少率の変化
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図1.採取管別の放置時間の影響
縦軸にO分を基準とした変化率横軸に採血後の放置時間を示す
時間経過における変化率の差を一元分散分析にて解析し.pく0.05を有意とした
は有意であったまた，プレーン採血管とヘパリ
ン採血管の両者ともNaF採血管に比べ，放置の早
期から大きな減少を示した.
2.SMBGと標準化対応法における血糖値の差
シリンジ残血を5MBG機器で測定した血糖値を
基準とし，プレーン採血管に採取し検査室で行わ
れている標準化対応法で測定した場合の放置時間
による変化率を図2に比較した採血直後O分の
段階ですでに標準化対応法では 5.4 :!: 6.6%の負
の誤差を認め，この誤差が各測定時間に積み上
げられ.30分で-10.5:! 6.4%. 60分で 12.2 :!: 
5.8%. 90分で -14.3:!: 6.0%. 120分で -16.7:!: 
5.8%. 180分では 19.2 :!: 5.5%の減少率を示した.
考察
今回，シリンジ残血を用いた5MBG測定と一般
的に検査室で行われている標準化対応法における
血糖値の希離の原因を検証した.血糖測定の採血
管には解糖阻止剤が添加されている採血管を用い
るのが一般的であるが，緊急検査や検査効率など
の運用面を考えて，ブレーン採血管やヘパリン添
加採血管が用いられることもある3) そこでまず
採血管別の放置時間の影響を検証したが，プレー
ン管とへパリン管では血糖値の減少が顕著に認め
られた.これは，当然のごとく，採血管に解糖阻
止剤が添加されていないので解糖作用が進行した
結果によるものと考えられた.しかし我々が経
験したシリンジ残血と静脈血糖値が大きく希離
した症例では(表1). 採血から平均60分後の測
定で30%の減少率を示していたが，今回のプレー
ン採血管での60分値は平均で約7%の減少率に留
まっていた， この理由として，臨床では病棟等
で測定する5MBG値と検査室での値を比較してい
るためと推定された.そこで更に，シリンジ残
血の5MBG値を基準としてプレーン管の放置時間
による変化率を解析した(図2) 採血直後O分の
段階で約5%の負の誤差を認めているが，これは
5MBG機器の固有誤差と考えられる.今回使用し
た5MBG機器の同時再現性は1.2~3.1%で，同一
機種の機器間差は0.2~0.6%である 4)ーこれらの誤
差が時間経過とともに加算され，プレーン採血管
では解糖作用の影響による減少率を加え，より大
きな減少率を示したと思われる.
ところで，プレーン採血管での60分値では平
均約12%の減少率を示しているが，症例で示L
たほどの変化率には達していなかった.その理
由として.5MBG機器の中にはヘマトクリット
(haematocrit 以下Ht)の影響を受ける機器が
ある 広瀬らの検証では.Htが高値の場合は血
糖値が低値に，日tが低値の場合は血糖値が高値
になるような5MBG機種があると報告している 5)
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図2.5MBG値(シリンジ残血)から観た標準化対応法の変化率
図はプレーン採取管の変化率を示している
縦軸にO分を基準とした変化率，横軸に採血後の放置時間を示す
~はプレーン採取管のO分を基準とした変化率..はシリンジ残血を5MBG機器で測定した値を基
準としたプレーン採取管の変化率を示す
また，富永らや中尾らの検証でも，ワンタッチウ
ルトラビューのセンサーは低Htで5~10%の高値
誤差を生じると報告している拙) ヘマトクリット
値が正常な健常成人血液を用いた今回の検討で
は， Ht値の影響が加味されていないので，減少
率が大きくならなかったと考えられた.そして，
今回示した表lの症例ではHtの低値を認めてお
り，日tの影響により減少率が大きくなった可能
性が高いと推定された
シリンジ残血を5MBG機器で測定した場合と本
来の検査室測定との誤差はいくつか挙げられる.
機器問差や機器の同時再現性などに関する5MBG
固有の誤差削，血紫成分の量の違いによって生じ
るHtの影響4吐手技の問題などのその他の要因
による誤差(例えば機器操作の熟練度や検体量の
過量吋がある そして今回の検証結果からも明
らかなように，プレーン採血管などで採血した場
合に生じる解糖作用の影響による誤差が重なり合
っていると考えられる(図3).特に解糖作用の影
響は時間経過により，誤差が大きくなり， 60分値
でも約20%も減少する可能性があることが分かつ
た.従って，臨床現場で結果の解釈に困難を生じ
る場面では， 1つの影響因子のみではなく，複数
の要因によって誤差が生じていることを考慮すべ
きである.
実際の臨床検査の場で60分以上も検体が放置さ
れる場面について，木津らの調査報告がある9)
それによると調査施設約2，000施設において，病
棟での採血時間は早朝5~6時が25% ， 6~7時が
63%， 7~8時が11%，測定までの時間は30分が
18%， 1時間が32%，2時間が32%，3時間が19%
であった つまり，ほとんどの施設が朝7時まで
には採血が行われている目 しかし， 1時間以内に
測定できているところは約半数で，残りの施設で
は放置時間による影響を受ける可能性が高いと考
えられた.ただし，これらの施設がすべてブレー
ン管を用いているわけで、はなく，一般的には解糖
阻止剤入りの採血管を用いているところがほとん
どで，現実的には不適切処理が多い訳ではない.
今回の検討により，臨床検査用に解糖阻止剤が
未添加の採血管に採血したシリンジ残血を，ヘマ
トクリットの影響を受ける5MBG機器で測定する
と，ヘマトクリットの影響と解糖作用の影響が重
なり合い，採血後60分以内でも大きな誤差となる
ことが実証された したがって，臨床許容範囲を
超える誤差は，シリンジ残血をヘマトクリットの
影響を受ける5MBG機器で測定し，プレーン採血
管を用いた場合に起こり得るので注意が必要であ
ると考えられた
結語
臨床現場での5MBG値の結果解釈困難例では，
多因子の誤差要因が重なり合って発生しているこ
とが実証できた この影響を少しでも回避するた
めに，血糖検査では解糖阻止剤添加の採血管を必
ず用いるべきである.
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図3. シリンジ残血における5MBG値と検査室測定との誤差要因
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